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Lêi nãi ®Çu 

TCVN 5081:2008 thay thÕ TCVN 5081-1:2002; 

TCVN 5081:2008 hoµn toµn t−¬ng ®−¬ng víi ISO 6488:2004;  

TCVN 5081:2008 do Ban kü thuËt tiªu chuÈn TCVN/TC 126 

Thuèc l¸ vµ s¶n phÈm thuèc l¸ biªn so¹n, Tæng côc Tiªu chuÈn §o 

l−êng ChÊt l−îng ®Ò nghÞ, Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ c«ng bè. 
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Giíi thiÖu 

Trong suèt qu¸ tr×nh x©y dùng c¸c Tiªu chuÈn quèc tÕ, c¸c phÐp thö nghiÖm liªn phßng ®· ®−îc thùc 

hiÖn theo hai nguyªn t¾c kh¸c nhau ®Ó x¸c ®Þnh hµm l−îng n−íc cña thuèc l¸ nguyªn liÖu vµ s¶n phÈm 

cuèi cïng, c¸c ph−¬ng ph¸p ®ã lµ: 

−   ph−¬ng ph¸p Karl Fishcher nµy vµ 

−   ph−¬ng ph¸p s¾c ký khÝ. 

C¸c nghiªn cøu nµy cho thÊy kh«ng cã sù kh¸c nhau gi÷a c¸c kÕt qu¶ thu ®−îc b»ng hai ph−¬ng ph¸p 

nµy. Ph−¬ng ph¸p s¾c ký khÝ ®−îc quy ®Þnh trong ISO 16632. 
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T I ª u   c h u È n   q u è c  g i a tcvn  5081:2008 
 

XuÊt b¶n lÇn 1 

 

Thuèc l¸ vµ s¶n phÈm thuèc l¸ −−−− X¸c ®Þnh hµm l−îng n−íc –  

Ph−¬ng ph¸p Karl Fischer 

Tobacco and tobacco products − Determination of water content − Karl Fischer method 

 

1   Ph¹m vi  ¸p dông 

Tiªu chuÈn nµy qui ®Þnh ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh hµm l−îng n−íc b»ng ph−¬ng ph¸p Karl Fischer. Tiªu 

chuÈn nµy ¸p dông cho thuèc l¸ nguyªn liÖu còng nh− s¶n phÈm thuèc l¸. Ph−¬ng ph¸p nµy phï hîp 

víi phÇn khèi l−îng cã hµm l−îng n−íc tõ 2 % ®Õn 55 %.     

2    Tµi liÖu viÖn dÉn 

C¸c tµi liÖu viÖn dÉn sau lµ rÊt cÇn thiÕt cho viÖc ¸p dông tiªu chuÈn nµy. §èi víi c¸c tµi liÖu viÖn dÉn 

ghi  n¨m c«ng bè th× ¸p dông phiªn b¶n ®−îc nªu. §èi víi c¸c tµi liÖu viÖn dÉn kh«ng ghi n¨m c«ng bè 

th× ¸p dông phiªn b¶n míi nhÊt, bao gåm c¶ c¸c söa ®æi. 

TCVN 7151 (ISO 648),  Dông cô thÝ nghiÖm b»ng thuû tinh −−−− Pipet mét møc. 

TCVN  4851 (ISO 3696),  N−íc dïng ®Ó ph©n tÝch  trong phßng thÝ nghiÖm – Yªu cÇu kü thuËt vµ 

ph−¬ng ph¸p thö. 

TCVN  5080 (ISO 4874),  Thuèc l¸ nguyªn liÖu –  LÊy mÉu – Nguyªn t¾c chung. 

TCVN 6684 (ISO 8243),  Thuèc l¸ ®iÕu – LÊy mÉu. 

TCVN 6936-2 (ISO 10362-2),  Thuèc l¸ ®iÕu – X¸c ®Þnh hµm l−îng n−íc trong phÇn ng−ng tô khãi 

thuèc – PhÇn 2: Ph−¬ng ph¸p Karl Fischer. 

ISO 15592-1,   Fine-cut tobacco and smoking articles made from it – Method of sampling, conditioning 

and analysis – Part 1: Sampling (Thuèc l¸ sîi vµ s¶n phÈm hót tõ thuèc l¸ sîi – Ph−¬ng ph¸p lÊy mÉu, 

b¶o «n vµ ph©n tÝch. PhÇn 1: LÊy mÉu). 
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3   ThuËt ng÷ vµ ®Þnh nghÜa 

Trong tiªu chuÈn nµy ¸p dông c¸c thuËt ng÷ vµ ®Þnh nghÜa sau ®©y: 

3.1   

Thuèc l¸ cã ®é Èm cao (high-moisture tobacco) 

MÉu thuèc l¸ chøa hµm l−îng c¸c chÊt bay h¬i trªn 20 % x¸c ®Þnh ®−îc khi sÊy ë nhiÖt ®é tõ 100 oC 

®Õn 105 oC. 

4   Nguyªn t¾c 

Hµm l−îng n−íc cña thuèc l¸ hoÆc s¶n phÈm thuèc l¸ ®−îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch chiÕt n−íc qua viÖc l¾c 

mÉu víi metanol kh«, sau ®ã b¬m mét phÇn dÞch láng vµo b×nh chuÈn ®é råi chuÈn ®é b»ng thuèc thö 

Karl Fischer kh«ng chøa pyridin vµ tÝnh hµm l−îng n−íc. Ph−¬ng ph¸p nµy cã thÓ ¸p dông cho bÊt kú 

lo¹i mÉu thuèc l¸ nµo víi ®iÒu kiÖn lµ gi¶m cì mÉu vÒ nhá h¬n 4 mm. 

Chó thÝch   NÕu gi¶m cì mÉu (nghiÒn hoÆc c¾t) th× cã thÓ lµm gi¶m hµm l−îng n−íc ban ®Çu. Cã thÓ sö dông 

kü thuËt ®«ng l¹nh ®Ó ng¨n ngõa sù thÊt tho¸t Èm. 

5   Thuèc thö 

ChØ sö dông thuèc thö tinh khiÕt ph©n tÝch. 

5.1   Thuèc thö Karl Fischer, kh«ng chøa pyridin, cã ®−¬ng l−îng n−íc trªn 1 mililÝt thuèc thö ë 

kho¶ng tõ  2 mg ®Õn 5 mg. 

5.2   Metanol, cã hµm l−îng n−íc nhá h¬n 0,05 g/100 g. 

V× lo¹i nµy cã tÝnh hót Èm, do ®ã nªn ®Ëy kÝn chai ®ùng b»ng pipet ph©n phèi tù ®éng cã èng sÊy. 

C¶nh b¸o – Metanol nguy hiÓm ®Õn con ng−êi vµ m«i tr−êng. CÇn thËn träng khi sö dông. 

5.3   ChÊt hót Èm, silicagel míi ®−îc ho¹t ho¸. 

5.4   N−íc, phï hîp víi lo¹i 2 cña TCVN  4851 (ISO 3696) hoÆc cã chÊt l−îng tèt h¬n. 

6   ThiÕt bÞ, dông cô 

Sö dông c¸c thiÕt bÞ, dông cô phßng thö nghiÖm th«ng th−êng vµ cô thÓ nh− sau: 

TÊt c¶ c¸c dông cô thuû tinh ®−îc sö dông ®Ó chuÈn bÞ vµ x¸c ®Þnh hµm l−îng n−íc ph¶i ®−îc sÊy Ýt 

nhÊt 1 h ë nhiÖt ®é 105 oC ± 5 oC sau khi n−íc ®· bay h¬i hÕt. Sau ®ã ®−îc lµm nguéi vµ b¶o qu¶n 

trong tñ hót Èm cã chÊt hót Èm (5.3) cho ®Õn khi sö dông.  
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6.1   ThiÕt bÞ chuÈn ®é tù ®éng Karl Fischer, bao gåm c¸c bé phËn tõ 6.1.1 ®Õn 6.1.5 

6.1.1   Dông cô ph¸t hiÖn ®iÓm kÕt thóc chuÈn ®é,  theo ph−¬ng ph¸p biamperiometrical. 

6.1.2   §iÖn cùc kÐp, b»ng platin. 

6.1.3   M¸y khuÊy tõ. 

6.1.4   B×nh chuÈn ®é. 

6.1.5   Buret tù ®éng, dïng cho metanol vµ thuèc thö Karl Fischer. 

6.2   M¸y l¾c c¬ häc, d¹ng bÖ quay, cã thÓ ®iÒu chØnh tÇn sè l¾c ®Õn 155 lÇn/min. 

6.3   Microxyranh, dïng ®Ó x¸c ®Þnh ®−¬ng l−îng n−íc, dung tÝch 50 µl. 

6.4   Pipet mét v¹ch, dung tÝch 10 ml vµ 20 ml, phï hîp víi lo¹i A cña TCVN 7151 (ISO 648). 

6.5   B×nh nãn, dung tÝch 250 ml vµ 500 ml, cã khíp nèi thuû tinh mµi h×nh nãn. 

6.6   Tñ sÊy dïng khÝ nãng, cã thÓ duy tr× nhiÖt ®é ë 105 oC ± 5 oC.   

7   Tiªu chuÈn ho¸ thuèc thö Karl Fischer 

Cho mét l−îng metanol (5.2) vµo b×nh chuÈn ®é (6.1.4) ®ñ ®Ó lµm ngËp c¸c ®Çu ®iÖn cùc. ChuÈn ®é 

®Õn hÕt l−îng dung dÞch d− (xem chó thÝch ) trong b×nh chuÈn ®é b»ng thuèc thö Karl Fischer (5.1).  

Dïng microxyranh (6.3) thªm 50 µl n−íc vµo b×nh chuÈn ®é. Chó ý kh«ng ®Ó bät khÝ trong xyranh b»ng 

c¸ch lµm ®Çy trªn v¹ch 50 µl, lËt ng−îc xyranh vµ gâ ®Ó bät khÝ tho¸t lªn trªn. Sau ®ã Ên pit«ng ®Õn 

v¹ch 50 µl vµ dïng kh¨n thÊm nhanh l−îng n−íc d− ra khái ®Çu ®Çu kim tiªm. C¸ch kh¸c, lµm ®Çy xyranh 

b»ng 50 µl n−íc vµ c©n xyranh. Sau khi b¬m, c©n l¹i xyranh vµ ghi l¹i chÝnh x¸c khèi l−îng n−íc.   

ChuyÓn 50 µl n−íc sang b×nh chuÈn ®é, chó ý b¬m n−íc trùc tiÕp vµo dung dÞch, kh«ng ®Ó n−íc r¬i vµo 

cæ hoÆc thµnh b×nh. NÕu cã thÓ, sö dông b×nh ®Ëy b»ng nót mµng cao su vµ kim tiªm ®−îc c¾m qua 

nót. NÕu n−íc cßn sãt l¹i ë ®Çu kim th× lo¹i bá b»ng c¸ch ch¹m ®Çu kim tiªm vµo bÒ mÆt cña dung dÞch 

trong b×nh. 

ChuÈn ®é b»ng thuèc thö Karl Fischer (5.1) vµ ghi gi¸ trÞ chuÈn ®é. LÆp l¹i qu¸ tr×nh. NÕu chªnh lÖch 

gi÷a c¸c gi¸ trÞ cña hai lÇn x¸c ®Þnh kh«ng lín h¬n 0,05 ml, th× lÊy gi¸ trÞ trung b×nh cña hai lÇn x¸c ®Þnh. 

NÕu kh«ng tho¶ m·n yªu cÇu th× lÆp l¹i phÐp x¸c ®Þnh. 

ChuÈn ho¸ thuèc thö Karl Fischer trong mçi ngµy lµm viÖc. 
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§Ó ®¹t ®−îc kÕt qu¶ tèt nhÊt khi sö dông kü thuËt Karl Fischer, th× ®iÒu quan träng lµ ph¶i ®¶m b¶o r»ng 

tÊt c¶ c¸c b−íc ph©n tÝch ®−îc thùc hiÖn theo mét ph−¬ng thøc thèng nhÊt, tõ  kh©u chiÕt, lÊy mÉu vµ 

c«ng viÖc hµng ngµy. 

Chó thÝch  Trong thùc tÕ th−êng chuÈn ®é trùc tiÕp “lªn trªn” dung dÞch d− trong b×nh chuÈn ®é, nghÜa lµ kh«ng 

lÊy dung dÞch d− ra khái b×nh. Khi thÓ tÝch trong b×nh ®¹t ®Õn møc nhÊt ®Þnh, lo¹i bá phÇn dÞch thõa, chØ gi÷ võa ®ñ 

ngËp c¸c ®Çu ®iÖn cùc. Tuy nhiªn, khi ®ã nång ®é metanol trong b×nh sÏ gi¶m xuèng ®Õn møc kh«ng thÓ tiÕn 

hµnh ph¶n øng ®−îc. Cã thÓ t¹o kÕt tña vµ thu ®−îc gi¸ trÞ chuÈn ®é sai. ChØ cã kinh nghiÖm thùc tÕ míi biÕt ®−îc 

khi nµo th× chuÈn ®é "lªn trªn" dung dÞch d− kÕt thóc vµ sau ®ã cÇn ph¶i lµm rçng hoµn toµn b×nh chuÈn ®é, tr¸ng 

vµ thay metanol. 

TÝnh ®−¬ng l−îng n−íc cña thuèc thö Karl Fischer theo c«ng thøc sau ®©y: 

W

W

V

m
E =           

trong ®ã  

E   lµ ®−¬ng l−îng n−íc, tÝnh b»ng miligam n−íc trªn mililit thuèc thö; 

mW  lµ khèi l−îng n−íc sö dông ®Ó tiªu chuÈn ho¸ thuèc thö Karl Fischer, tÝnh b»ng miligam; 

VW   lµ thÓ tÝch trung b×nh cña thuèc thö Karl Fischer ®· sö dông ®Ó chuÈn ®é, tÝnh b»ng mililit. 

Hµng ngµy, lÆp l¹i phÐp x¸c ®Þnh ®−¬ng l−îng n−íc ®èi víi mçi mÎ thuèc thö míi. 

8   LÊy mÉu 

LÊy mÉu thuèc l¸ nguyªn liÖu theo TCVN 5080 (ISO 4874) vµ thuèc l¸ ®iÕu theo TCVN 6684 (ISO 8243). 

LÊy mÉu thuèc l¸ sîi theo ISO 15592-1. 

MÉu ®−îc lÊy vµ b¶o qu¶n trong vËt ®ùng kÝn khÝ cã dung tÝch võa ®ñ ®Ó ®ùng mÉu. 

NÕu mÉu ®−îc b¶o qu¶n ë 4 oC, th× ®Ó hép ®ùng mÉu c©n b»ng ®Õn nhiÖt ®é phßng tr−íc khi më. 

9   C¸ch tiÕn hµnh 

9.1    Xö lý mÉu 

Gép vµ trén ®ñ c¸c ®¬n vÞ mÉu riªng lÎ ®Ó cã ®−îc mÉu con Ýt nhÊt lµ 100 g. NÕu gi¶m cì mÉu th× mÉu 

ph¶i ®−îc c¾t ®ñ nhá ®Ó lät ®−îc qua r©y 4 mm. NÕu cÇn x¸c ®Þnh ®é Èm tuyÖt ®èi, mÉu cã thÓ ®−îc 

lµm ®«ng l¹nh víi nit¬ láng tr−íc khi c¾t. Sîi thuèc l¸ lÊy tõ ®iÕu kh«ng cÇn thiÕt ph¶i gi¶m cì mÉu. 
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NÕu mÉu cã ®é Èm cao (xem 3.1) kh«ng thÓ ph©n tÝch ®−îc ngay, th× ph¶i ®−îc b¶o qu¶n ë nhiÖt ®é 

thÊp h¬n 4 oC kh«ng qu¸ 10 ngµy. 

9.2   PhÇn mÉu thö 

9.2.1   LÊy mét phÇn mÉu thö kho¶ng 5 g tõ mÉu ®· chuÈn bÞ theo 9.1. C©n chÝnh x¸c ®Õn 0,001 g vµ 

chuyÓn phÇn mÉu thö nµy vµo b×nh nãn 500 ml (6.5). Thªm 250 ml ± 1 ml metanol vµ ®Ëy ngay n¾p 

b×nh. L¾c 30 min trªn m¸y l¾c c¬ häc (6.2) ë tÇn sè l¾c 155 lÇn/min. 

9.2.2   NÕu kh«ng cã ®ñ cì mÉu, th× phÐp x¸c ®Þnh cã thÓ ®−îc tiÕn hµnh víi phÇn mÉu thö nhá h¬n. 

PhÇn mÉu thö nhá nhÊt lµ 0,5 g. Trong tr−êng hîp nµy, sö dông b×nh nãn dung tÝch 250 ml vµ thªm Ýt 

nhÊt lµ 50 ml metanol. 

9.2.3   Khi x¸c ®Þnh hµm l−îng n−íc trong cäng vµ l¸ thuèc l¸, th× thêi gian chiÕt 30 min lµ kh«ng ®ñ. 

Trong tr−êng hîp nµy, chiÕt mÉu trong b×nh nãn dung tÝch 500 ml b»ng 250 ml metanol, l¾c 30 min vµ 

®Ó yªn Ýt nhÊt 24 h. PhÇn mÉu thö cÇn ®−îc xoay nhÑ hoÆc trén nhÑ b»ng c¬ häc tr−íc khi lÊy phÇn 

dung dÞch mÉu ra ph©n tÝch. Trong c¸c tr−êng hîp ®Æc biÖt, cã thÓ thêi gian chiÕt sÏ l©u h¬n. Khi ®ã, 

chiÕt mÉu cho ®Õn khi thu ®−îc kÕt qu¶ kh«ng ®æi, nghÜa lµ chªnh lÖch gi÷a hai phÐp tÝnh ë c¸c thêi 

®iÓm kh¸c nhau b»ng hoÆc nhá h¬n 0,5 g/100 g. 

9.2.4   NÕu dÞch chiÕt kh«ng ®−îc ph©n tÝch trong ngµy th× b¶o qu¶n trong tñ l¹nh. CÇn, tiÕn hµnh ph©n 

tÝch sau khi ®Ó dÞch chiÕt c©n b»ng ®Õn nhiÖt ®é phßng. 

9.3   ChuÈn bÞ thiÕt bÞ chuÈn ®é 

ChuÈn bÞ thiÕt bÞ chuÈn ®é theo h−íng dÉn sö dông. Thªm mét l−îng võa ®ñ metanol (5.2) vµo b×nh 

chuÈn ®é (6.1.4) sao cho ®Çu c¸c ®iÖn cùc kÐp platin ®−îc ngËp hoµn toµn trong suèt qu¸ tr×nh khuÊy. 

ChuÈn ®é l−îng chøa trong b×nh cho ®Õn khi kÕt thóc b»ng thuèc thö Karl Fischer. 

9.4   PhÐp thö  tr¾ng 

ChuyÓn 250 ml ± 1 ml metanol (5.2) vµo b×nh nãn dung tÝch 500 ml (6.5), thùc hiÖn c¸c thao t¸c gièng 

nh− ®èi víi c¸c dÞch chiÕt mÉu (9.2). Dïng pipet mét v¹ch (6.4) lÊy 20,0 ml metanol tõ b×nh nãn vµ cho 

vµo b×nh chuÈn ®é (6.1.4). ChuÈn ®é b»ng thuèc thö Karl Fischer vµ ghi l¹i gi¸ trÞ thu ®−îc. LÆp l¹i phÐp 

thö tr¾ng. NÕu chªnh lÖch c¸c gi¸ trÞ cña hai lÇn x¸c ®Þnh nhá h¬n hoÆc b»ng 0,05 ml, th× lÊy gi¸ trÞ 

trung b×nh. NÕu kh«ng tho¶ m·n yªu cÇu th× lÆp l¹i toµn bé phÐp x¸c ®Þnh. 

Gi¸ trÞ mÉu tr¾ng, B, ®−îc tÝnh theo c«ng thøc sau ®©y: 

m

b

V

V
B =  
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trong ®ã 

Vb   lµ thÓ tÝch trung b×nh cña thuèc thö Karl Fischer ®· dïng cho phÐp thö tr¾ng, tÝnh b»ng mililit; 

Vm   lµ thÓ tÝch cña dung dÞch metanol, tÝnh b»ng mililit. 

9.5    X¸c ®Þnh  

Dïng pipet mét v¹ch (6.4) chuyÓn 10 ml dÞch chiÕt mÉu b»ng metanol vµo b×nh chuÈn ®é vµ chuÈn ®é. 

Sau khi kÕt thóc chuÈn ®é, lo¹i bá dung dÞch ®· chuÈn ®é vµ tr¸ng b×nh b»ng metanol. LÆp l¹i phÐp x¸c 

®Þnh. TÝnh hµm l−îng n−íc. NÕu chªnh lÖch gi÷a c¸c gi¸ trÞ cña hai lÇn x¸c ®Þnh nhá h¬n hoÆc b»ng  

0,5 g trªn 100 g, th× lÊy gi¸ trÞ trung b×nh cña hai lÇn x¸c ®Þnh. NÕu kh«ng tho¶ m·n yªu cÇu th× lÆp l¹i 

toµn bé phÐp x¸c ®Þnh. 

10   BiÓu thÞ kÕt qu¶  

Hµm l−îng cña thuèc l¸, wT, tÝnh theo miligam trªn gam, theo c«ng thøc sau ®©y: 

    
( )[ ]

a

at
T

Vm

VEVBV
w

×

×× ×−
=  

trong ®ã  

Vt   lµ thÓ tÝch cña thuèc thö Karl Fischer ®· sö dông ®Ó chuÈn ®é dÞch chiÕt mÉu, tÝnh b»ng mililit; 

B   lµ gi¸ trÞ mÉu tr¾ng (9.4); 

Va   lµ thÓ tÝch phÇn dÞch chiÕt cña mÉu ®· chuÈn ®é, tÝnh b»ng mililit; 

E   lµ ®−¬ng l−îng n−íc cña thuèc thö Karl Fischer, tÝnh b»ng miligam n−íc trªn mililit thuèc thö 

(®iÒu 7); 

V   lµ tæng thÓ tÝch dÞch chiÕt mÉu ®· chuÈn bÞ, tÝnh b»ng mililit; 

m   lµ khèi l−îng phÇn mÉu thö, tÝnh b»ng gam. 

BiÓu thÞ kÕt qu¶ chÝnh x¸c ®Õn miligam trªn gam. 

11   §é lÆp l¹i vµ ®é t¸i lËp 

Mét nghiªn cøu céng t¸c quèc tÕ ®· tiÕn hµnh trªn c¸c lo¹i mÉu ļ  thuèc ļ , lâi thuèc ļ  ®iÕu, thuèc ļ  tÈu, 

thuèc ļ  nhai vµ thuèc ļ  ngöi. M−êi mét phßng thö nghiÖm ®· ghi l¹i c¸c kÕt qu¶ cã thÓ chÊp nhËn víi ®é lÖch 
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chuÈn trung b×nh cña ®é lÆp l¹i (sr) vµ ®é t¸i lËp (sR) sau ®©y, trªn ph¹m vi réng ®· nªu. ViÖc x¸c ®Þnh c¸c giíi 

h¹n lÆp l¹i vµ t¸i lËp cña ph−¬ng ph¸p Karl Fischer ®· ®−îc thùc hiÖn theo TCVN 6910-2 (ISO 5725-2). 

B¶ng 1 – C¸c kÕt qu¶ cña phÐp thö liªn phßng thö nghiÖm 

Lo¹i mÉu thuèc l¸ Hµm l−îng n−íc 

mg/g 

sr 

mg/g 

sR 

mg/g 

Thuèc l¸ ngöi kh« 88 1,2 3,6 

L¸ thuèc burley 105 3,0 4,8 

Thuèc l¸ tÈu 110 2,0 4,6 

L¸ oriental 112 2,8 5,7 

Thuèc l¸ ®iÕu, tù nhiªn 116 2,7 3,4 

Thuèc l¸ ®iÕu, b¹c hµ 121 2,9 3,4 

L¸ thuèc nhai 223 2,9 6,9 

Thuèc l¸ ngöi −ít, th¸i sîi dµi 1 344 4,1 10,9 

Thuèc l¸ ngöi −ít, th¸i sîi dµi 2 494 5,0 11,6 

Thuèc l¸ ngöi −ít, th¸i sîi dµi  501 5,0 11,9 

Thuèc l¸ ngöi −ít, th¸i sîi nhá  515 6,1 11,6 
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Chó gi¶i 

X      hµm l−îng n−íc, mg/g 

Y      ®é lÖch chuÈn, mg/g 

1      sR = 0,0194 x + 2,29 

  R2 = 0,930 

 2     sr = 0,0076 x + 1,55 

      R2 = 0,868 

H×nh 1 – §é lÖch chuÈn lÆp l¹i (sr) vµ ®é lÖch chuÈn t¸i lËp (sR) cña hµm l−îng n−íc thu ®−îc  

b»ng ph−¬ng ph¸p Karl Fischer 

12   B¸o c¸o thö nghiÖm 

B¸o c¸o thö nghiÖm ph¶i ghi râ hµm l−îng n−íc cña mÉu thö, tÝnh b»ng miligam trªn gam vµ ph−¬ng 

ph¸p ®· sö dông. ViÖn dÉn tiªu chuÈn nµy. B¸o c¸o thö nghiÖm còng ph¶i ®Ò cËp ®Õn mäi chi tiÕt thao 

t¸c kh«ng qui ®Þnh trong tiªu chuÈn nµy, hoÆc tuú ý lùa chän, cïng víi c¸c chi tiÕt bÊt th−êng kh¸c cã 

thÓ ¶nh h−ëng tíi kÕt qu¶.  

B¸o c¸o thö nghiÖm còng bao gåm tÊt c¶ c¸c th«ng tin cÇn thiÕt vÒ viÖc nhËn biÕt ®Çy ®ñ vÒ mÉu thö. 
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Th− môc tµi liÖu tham kh¶o 

 

 

[1]   TCVN 6910-2 (ISO 5725-2),  §é chÝnh x¸c (®é ®óng vµ ®é chôm) cña ph−¬ng ph¸p ®o vµ kÕt qu¶ ®o. 

PhÇn 2: Ph−¬ng ph¸p c¬ b¶n x¸c ®Þnh ®é lÆp l¹i vµ ®é t¸i lËp cña ph−¬ng ph¸p ®o tiªu chuÈn. 

[2]   ISO 16632,  Tobacco and tobacco products − Determination of water content − Gas-chromatographic 

method. 
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